
青岛埃仑色谱科技有限公司

抑制器日常维护及保养

（1）操作过程要规范

启动泵后，一定要观察废液口有废液流出，一定要等 30min左右以后再加

电流，一定要在做完样品以后将电流调至 0。

长时间没用的话，先将流速调至 0.3ml/min，半个小时后将流速调至色谱柱

正常的流速。

（2）保证每个星期整个流路通一次淋洗液

（3）抑制器在停流时，必须将电流设定为零，否则抑制器非常容易损坏。

（4）抑制器在长时间未使用初次使用时，应先通 10-15分钟淋洗液后在加工作

电流，有益于延长抑制器的使用寿命

（5）抑制器应在 15-50摄氏度范围内使用

（6）抑制器施加电流与淋洗液浓度和泵的流量有关，淋洗液浓度增加或泵流量

增加，施加电流也应该相应增加


